ZESTAW PYTAN | ODPOWIEDZI NR 10
Postepowanie nr 2022-1004

Pytanie nr 1 dot. IX Defibrylator pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator ktéry wymaga zastosowania tylko jednego akumulatora,
bez efektu pamieci z diodowym wskaznikiem natadowania ktéry umozliwia 6 godzin ciagtej pracy, lub 200
defibrylacji energig 200.

Ponadto chcielibysmy nadmieni¢ iz, defibrylator jaki chcielibysmy zaoferowac posiada réwniez uchwyt z
systemem automatycznego tadowania po wpieciu urzadzenia. Takie rozwigzanie powoduje, ze akumulator
niemal nieustannie jest w petni natadowany a urzadzenie gotowe do pracy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie nr 2 dot. IX Defibrylator pkt. 5

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z mozliwosci fadowania zapasowych akumulatoréw za pomoca tadowarki
zewnetrznej i dopusci na zasadzie rownowaznosci urzadzenie z innym systemem zasilania, na ktéry sktada
si¢ jeden akumulator z zasilaczem 12V, umozliwiajacym nieprzerwana prace defibrylatora i jednoczesnie
tadowanie akumulatora?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie nr 3 dot. IX Defibrylator pkt. 8

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie ktére posiada wskaznik gotowosci do uzycia na panelu przednim
informujacy uzytkownika o sprawnosci urzadzenia bez koniecznosci jego uruchamiania oraz realizujagcym
auto test przy kazdym uruchomieniu defibrylatora potwierdzajacy poprawno$¢ dziatania z data, godzing,
numerem aparatu umieszczonym na wydruku ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze

Pytanie nr 4 dot. IX Defibrylator pkt. 12

Czy Zamawiajacy dopusci defibrylator wyposazony w aktywny metronom reanimacyjny ? Metronom
uruchamia si¢ samoistnie tylko w sytuacji gdy uciski klatki piersiowej nie s3 realizowane zgodnie z
aktualnymi wytycznymi ERC. Jezeli uciski klatki piersiowej sa realizowane prawidfowo to metronom jest w
uspieniu. Oczywiscie uzytkownik ma mozliwos¢ uruchomienia metronomu by dziatat za kazdym razem gdy
rozpocznie uciskanie klatki piersiowej.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze



Pytanie nr 5 dot. IX Defibrylator pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia ktére posiada mozliwos¢ montazu tyzek twardych w dedykowanych
uchwytach zamontowanych na torbie urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze

Pytanie nr 6 dot. IX Defibrylator pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie defibrylatora w ktérym regulacja pradu stymulacyjnego jest w zakresie 0-140 mA.
Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii stymulacji i wydtuzeniu czasu trwania impulsu stymulacyjnego,
proponowany sprzet nie wymaga stosowania wyzszych wartosci w/w pradu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie nr 7 dot. IX Defibrylator pkt. 25
Prosimy o dopuszczenie defibrylatora posiadajgcego zakres pomiaru tetna od 30-300 u/min.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze

Pytanie nr 8 dot. IX Defibrylator pkt. 28

Prosimy o dopuszczenie defibrylatora z kolorowym ekranem o przekatnej 6,5” z mozliwoscig wyswietlania
jednoczesnie na ekranie 12 odprowadzen ekg.

Odpowiedzi: Zamawiajacy dopuszcza powyizsze /
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