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Dotyczy postepowania nr 2023-1031

Zestaw pytan i odpowiedzi nr 15

Dotyczy Zadanie nr 4. Kardiomonitor — 4 szt.

Pytanie 1,Pkt 6
Czy Zamawiajgcy dopusci ekran o przekatnej 10.1” ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 2, Pkt 10
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez ekranu oxyCrg ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 3, Pkt 19
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z wbudowang o baterie 0 pojemnoscig min. 2400mAh ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 4, Pkt 21
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez gniazda do synchronizacji sygnatu EKG ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie 5, Pkt 41
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z pomiarem saturacji w technologii FAST Philips bez tej

funkcji Masimo Rainbow ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 6, Pkt 39, 40, 4243

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz parametry opisane w punktach 39, 40,42 i 43 w konfiguracji
opcjonalnej i nie sg wymagane przy dostawie ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie 7
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor nowy na gwarancji producenta z datg produkcji 2022r7?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Zadanie nr 5. Kardiomonitor jezdny 2 szt.

Pytanie 8, Pkt 5
Czy Zamawiajacy dopusci ekran o przekatnej 10.1” ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze
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Pytanie 9, Pkt 10
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez ekranu oxyCrg ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 10, Pkt 19
Czy Zamawiajgcy dopuséci kardiomonitor z wbudowang o baterie o pojemnoscig min. 2400mAh ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 11, Pkt 21
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez gniazda do synchronizacji sygnatu EKG ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 12, Pkt 40

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z pomiarem saturacji w technologii FAST Philips bez tej
funkcji Masimo Rainbow ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 13, Pkt 38, 39, 41142 —

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz parametry opisane w punktach 38, 39, 41142 w konfiguracji
opcjonalnej i nie sg wymagane przy dostawie ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 14
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor nowy na gwarancji producenta z datg produkcji 2022r?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Zadanie nr 12 . Aparat do pomiaru rzutu serca 1 szt.

Pytanie 15 Pkt 15

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z wbudowanym 1 portem typu USB, wyjscie sygnatu na
zewnetrzny monitor typu DVI ztgcze typu Ethernet oraz gniazdo synchronizacji sygnatu EKG (z
mozliwoscia rozbudowy o kolejne 2 porty USB)?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 16 , Pkt 33
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez modutu spirometrycznego ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 17 , Pkt 2
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor nowy na gwarancji producenta z datg produkcji 2022r?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze



